Farbmessgerat

Sensorik / Prof. Daniel Lanz
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Farben haben fiir den Menschen seit seiner Existenz eine besondere Bedeutung. So symbolisieren
eine rote Rose die Liebe oder eine weisse Taube den Frieden. Unser Auge hat die Fahigkeit feine Nu-
ancen zu erkennen, jedoch nimmt nicht jeder Mensch eine Farbe gleich wahr. Ziel dieser Bachelor-
Thesis ist es, die Grenzen und Mdglichkeiten von Farbsensoren und Beleuchtung zu erforschen. Als
Demonstrationsobjekt wird ein Messgerat aufgebaut, welches den pH-Wert iber die Verfarbung eines

Indikator-Streifens erkennt.

Ausgangslage

Der pH-Wert ist ein Mass flr die
Starke der sauren bzw. basischen
Wirkung einer wassrigen Ldsung.
Bislang wurde er entweder mit Hil-
fe einer Glaselektrode oder eines
Indikator-Streifens gemessen. Bei
der Indikator-Methode wird der
pH-Wert mittels eines Farbwertes
definiert und kann so anhand ei-
ner Farbvergleichsskala bestimmt
werden. Jedoch wirkt je nach Be-
leuchtung und Blickwinkel eine Far-
be anders. Als Entwicklungsboard
dient uns eine alte Diplomarbeit,
mit welchem wir unser Messgerat
Uber die vorhandenen Taster und
Schnittstellen steuern. Ein geeig-
neter Farbsensor wurde im vorhe-
rigen Sensorik-Modul evaluiert.

Ziele

Die Hauptaufgabe ist es, ein hand-
liches Demonstrationsmodell fur
die Farbmessung herzustellen. Da-
bei soll auch der Aspekt fur die Ver-
wendung im Sensorik-Unterricht
gendgend beachtet werden. Als
Erstes gilt es eine geeignete Be-
leuchtung der Messflache zu ent-
wickeln. Danach soll eine Mdéglich-
keit gefunden werden, wie man die
drei sehr kleinen Farbfelder des
Indikator-Papiers voneinander tren-
nen kann. Weiter soll eine prazisere
Auflésung erreicht werden, als das
von Auge mdglich ist. Angestrebt
wird eine Messgenauigkeit von ca.
+0.25 pH. Der Messbereich soll
zwischen pH 5 und 9 liegen, so
deckt er die mdglichen Werte des
Trinkwassers ab. Dabei soll die Be-
dienung des Sensors mdglichst
einfach gehalten werden.
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Entwicklungsboard

Funktionsprinzip pH-Messgerét
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Realisierung

Der Indikator-Streifen wird in einer
FUhrung aufgenommen, so werden
die Messflachen genau ausgerich-
tet. Da die Farbsensoren nicht ge-
nigend eng platziert werden konn-
ten, wird das reflektierte Licht Uber
Lichtwellenleiter auf die empfindliche
Sensorflache geleitet. Dadurch kann
die Beleuchtung getrennt von den
Sensoren aufgebaut werden. Somit
sind die Sensoren vor einer direkten
Beleuchtung geschutzt. Die Be-
leuchtung erfolgt mit kleinen weissen
LEDs. Der Sensor kommuniziert Uber
die ?C-Schnittstelle welche der ver-
wendete Mikrokontroller (ATmega64)
zur Verflgung stellt. Die Bedienung
erfolgt Uber drei Taster und ein 4-Zei-
len-Display. Weiter steht auf dem PC
eine grafische Oberflache zur Verfu-
gung, mit welcher der Sensor ange-
steuert werden kann.
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